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รายละเอยีดประกอบการจดัซือ้ครภุัณฑ์รายละเอยีดประกอบการจดัซือ้ครภุัณฑ์รายละเอยีดประกอบการจดัซือ้ครภุัณฑ์รายละเอยีดประกอบการจดัซือ้ครภุัณฑ์    
ประจาํประจาํประจาํประจาํห้องปฏบิตัิการวสัดแุละการผลติตวัเรือนเครื่องประดบัห้องปฏบิตัิการวสัดแุละการผลติตวัเรือนเครื่องประดบัห้องปฏบิตัิการวสัดแุละการผลติตวัเรือนเครื่องประดบัห้องปฏบิตัิการวสัดแุละการผลติตวัเรือนเครื่องประดบั    

---------------------------------------------------- 
เครื่องหลอมเทเม็ดโลหะ  จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน   1,200,000   บาท 
1111.... คุณลักษณะเฉพาะเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะเทคนิค    

1.1 เป็นเครื่องเทเม็ดโลหะท่ีสามารถหลอมและผสมโลหะได้ 
1.2 เป็นเครื่องท่ีให้ความร้อนจากแรงเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีต่ํา 
1.3 สามารถผลิตเม็ดโลหะขนาดเล็กต้ังแต่ 0.1 มิลลิเมตร ข้ึนไปหรือเล็กกว่า 
1.4 สามารถหลอมโลหะได้อุณหภูมิสูงสุด 1,600 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า 
1.5 กําลังไฟในการให้ความร้อนไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ 
1.6 มีระบบปรับกําลังวัตต์แบบอัตโนมัติ เพ่ือควบคุมอุณหภูมิน้ําโลหะให้ได้ตามท่ีกําหนด 
1.7 สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้า 400 โวลต์  3 เฟส 
1.8 ปริมาตรความจุของเบ้าหลอมโลหะไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
1.9 สามารถบรรจุทองคํา 18 K ได้อย่างน้อย 3.5 กิโลกรัม 
1.10 สามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้เบ้าหลอมขนาดใหญ่ข้ึนได้หากต้องการ 
1.11 สามารถต้ังโปรแกรมการการหยดเม็ดได้อย่างน้อย 15 โปรแกรม 
1.12 มีระบบหัวฉีดท่ีทําให้สามารถหยดเม็ดโลหะขนาดเล็กได้ 0.1 มิลลิเมตร 
1.13 หลอมโลหะภายใต้ก๊าซเฉ่ือย  
1.14 มีระบบควบคุมก๊าซเฉ่ือยอัตโนมัติ 
1.15 มีระบบแรงดันช่วยในการทําความสะอาดเบ้าหลอมหลังจากการเทหยดเม็ดโลหะ 
1.16 ถังท่ีใช้เทหยดเม็ดโลหะทําจากแสตนเลส มีระบบแรงอัดช่วยในการยกถังเพ่ือทําการเทหยด

เม็ดโลหะ 
1.17 มีปั๊มสุญญากาศขนาดไม่น้อยกว่า 21 m3/h หรือดีกว่า 
1.18 มีระบบน้ําหล่อเย็นขนาด 12,500 บีทียู เพ่ือระบายความร้อนให้แก่เครื่องจักร 
1.19 มีอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 10 KVA เพ่ือรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 
1.20 มีเอกสารรับรองแต่งต้ังเป็นผู้แทนจําหน่ายโดยระบุชื่องาน และชื่อมหาวิทยาลัยเพ่ือประกัน

หลังการขาย 
1.21 มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยมีช่างเข้าตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องภายในระยะเวลา

ประกัน 
1.22 มีคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อยอย่างละ 2 ชุด 
1.23 มีผู้เชี่ยวชาญสอนการใช้งานจนกว่าจะสามารถใช้งานได้ 
1.24 มีวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับงานหล่อเบ้ืองต้น 1 ชุด 

1.24.1   เบ้าหลอมแกรไฟต์อย่างน้อย จํานวน10 เบ้า 
1.24.2   Crucible shield  อย่างน้อย จํานวน 2 ชิ้น 
1.24.3   Crucible bottom insulation อย่างน้อย จํานวน 2 ชิ้น 
1.24.4   Filling cone อย่างน้อย จํานวน 2 ชิ้น 
1.24.5   Graphite หรือ ceramic sealing rod อย่างน้อย จํานวน 12 ชิ้น 
1.24.6   Thermocouple cover อย่างน้อย จํานวน 3 ชิ้น 
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1.24.7   Thermocouple Type N for wall measurement อย่างน้อย จํานวน 2 ชิ้น 
1.24.8   Thermocouple Type K for wall measurement อย่างน้อย จํานวน 2 ชิ้น 

     1.25  ป๊ัมลมขนาดไม่ต่ํากว่า ½  แรงม้า 
 

2222.... เงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไข    
2.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแนะนําสินค้า (Brochure) สําหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติ

และรายละเอียดในข้อท่ี 1 พร้อมท้ังแสดงเครื่องหมายระบุตําแหน่งอย่างชัดเจน 
2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์หลักท่ีผลิตในกลุ่มประเทศยุโรป, อเมริกา, ญ่ีปุ่นและ

ออสเตรเลีย 
2.3 ผู้ขายจะต้องทําการติดต้ังระบบเครื่องเดินระบบไฟฟ้าและระบบอ่ืน ๆ จนสามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดสต๊ิกเกอร์ระบุการรับประกันสินค้าและหมายเลขโทรศัพท์ของ

ศูนย์บริการในตําแหน่งท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจน 
2.5 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดต้ังให้พร้อมใช้งาน  ในสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2.6 ผู้ผ่านการพิจารณาสามารถส่งมอบสินค้าภายใน   120  วัน 

 

รายการที ่รายการที ่รายการที ่รายการที ่2222    เครื่องหล่อดดูสญุญากาศเครื่องหล่อดดูสญุญากาศเครื่องหล่อดดูสญุญากาศเครื่องหล่อดดูสญุญากาศ                จาํนวนทีต่้องการ  จาํนวนทีต่้องการ  จาํนวนทีต่้องการ  จาํนวนทีต่้องการ      1111                เครื่องเครื่องเครื่องเครื่อง    
1111.... คุณลักษณะเฉพาะเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะเทคนิค    

1.1 เป็นเครื่องหล่อดูดสุญญากาศแบบมีแรงดัน  
1.2 เป็นเครื่องท่ีให้ความร้อนจากแรงเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีต่ํา 
1.3 สามารถหลอมโลหะได้อุณหภูมิสูงสุด 1,700 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า 
1.4 กําลังไฟในการให้ความร้อนไม่น้อยกว่า 12 กิโลวัตต์ 
1.5 มีระบบปรับกําลังวัตต์แบบอัตโนมัติ เพ่ือควบคุมอุณหภูมิน้ําโลหะให้ได้ตามท่ีกําหนด 
1.6 สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้า 400 โวลต์  3 เฟส 
1.7 การทํางานของเครื่องสามารถเลือกเป็นแบบ Automatic หรือ Manual ได้ 
1.8 ปริมาตรความจุของเบ้าหลอมโลหะไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถบรรจุ

ทองคํา 18 K ได้อย่างน้อย 3.5 กิโลกรัม และสามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้เบ้าหลอมขนาดใหญ่
ข้ึนได้หากต้องการ 

1.9 ขนาดของกระบอกปูนโพรงแบบหล่อเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุด 130 มิลลิเมตร สูงสุด 260 
มิลลิเมตรโดยสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ใช้กระบอกปูนโพรงแบบหล่อขนาดใหญ่ข้ึนได้หาก
ต้องการ 

1.10 มีระบบสั่นสะเทือนในระหว่างทําการหลอมโลหะและสามารถปรับระดับแรงสั่นได้อัตโนมัติ 
1.11 มีระบบล็อกฝาห้องหลอมโลหะโดยใช้แรงอัด 
1.12 มีระบบดูดสุญญากาศออกจากห้องหลอมโลหะและเติมก๊าซเฉ่ือยเพ่ือป้องกันน้ําโลหะทํา

ปฏิกิริยากับออกซิเจนในบรรยากาศ 
1.13 แรงดันในการหล่อ(Over Pressure) สูงสุดไม่น้อยกว่า 3 บาร์ 
1.14 สามารถต้ังโปรแกรมการหล่อได้อย่างน้อย 100 โปรแกรม 
1.15 หน้าจอควบคุมการทํางานและแสดงผลเป็นแบบ LCD  
1.16 มีระบบวัดอุณหภูมิสองตําแหน่งพร้อมกันท้ังกลางเบ้าหลอมและด้านข้างเบ้าหลอม 
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1.17 มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิของกระบอกปูนโพรงแบบหล่อ 
1.18 มีระบบยกห้องเก็บกระบอกปูนโพรงแบบหล่อและยกกระบอกปูนโพรงแบบปูนหล่อ

อัตโนมัติ 
1.19 สามารถปรับระดับการดูดสุญญากาศในกระบอกปูนโพรงแบบปูนหล่อได้ 
1.20 มีระบบแรงดันท่ีสามารถ ส่งผ่านแรงดันท่ีใช้ในการหล่อได้อย่างรวดเร็ว 
1.21 มีระบบลดการหมุนวนของน้ําโลหะระหว่างท่ีทําการหล่อ 
1.22 มีอุปกรณ์ติดต้ังเพ่ือใช้ในการเชื่อมประสานโลหะได้ 
1.23 มีปั๊มสุญญากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25 m3/h หรือดีกว่า 
1.24 มีระบบตรวจสอบความผิดพลาดระยะไกล 
1.25 มีการติดต้ังอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ข้อมูลการต้ังค่าต่างๆท่ีใช้ในการหล่อแต่ละครั้ง 
1.26 มีระบบส่งผ่านข้อมูลทาง GSM โมเด็มให้แก่ผู้ผลิต ในการวิเคราะห์ปัญหา 
1.27 มีระบบน้ําหล่อเย็นขนาด 12,500 บีทียู เพ่ือระบายความร้อนให้แก่เครื่องจักร 
1.28 มีอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 15 KVA หรือดีกว่า เพ่ือรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 
1.29 มีเอกสารรับรองแต่งต้ังเป็นผู้แทนจําหน่ายโดยระบุชื่องาน และชื่อมหาวิทยาลัยเพ่ือประกัน

หลังการขาย 
1.30 มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยมีช่างเข้าตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องภายในระยะเวลาประกัน 
1.31 มีคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อยอย่างละ 2 ชุด 
1.32 มีผู้เชี่ยวชาญสอนการใช้งานจนกว่าจะสามารถใช้งานได้ 
1.33 มีวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับงานหล่อเบ้ืองต้น 1 ชุด ซ่ึงประกอบด้วย 

1.33.1 เบ้าหลอมแกรไฟต์อย่างน้อย จํานวน10 เบ้า 
1.33.2 Crucible shield  อย่างน้อย จํานวน 2 ชิ้น 
1.33.3 Crucible bottom insulation อย่างน้อย จํานวน 2 ชิ้น 
1.33.4 Filling cone อย่างน้อย จํานวน 2 ชิ้น 
1.33.5 Seal silicon อย่างน้อย จํานวน 10 ชิ้น 
1.33.6 Graphite หรือ ceramic sealing rod อย่างน้อย จํานวน 12 ชิ้น 
1.33.7 Thermocouple cover อย่างน้อย จํานวน 3 ชิ้น 
1.33.8 Thermocouple Type N for wall measurement อย่างน้อย จํานวน 2 ชิ้น 
1.33.9 Thermocouple Type K for wall measurement อย่างน้อย จํานวน 2 ชิ้น 

 

2222.... เงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไข    
2.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแนะนําสินค้า (Brochure) สําหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติ

และรายละเอียดในข้อท่ี 1 พร้อมท้ังแสดงเครื่องหมายระบุตําแหน่งอย่างชัดเจน 
2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์หลักท่ีผลิตในกลุ่มประเทศยุโรป, อเมริกา, ญ่ีปุ่นและ

ออสเตรเลีย 
2.3 ผู้ขายจะต้องทําการติดต้ังระบบเครื่องเดินระบบไฟฟ้าและระบบอ่ืน ๆ จนสามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดสต๊ิกเกอร์ระบุการรับประกันสินค้าและหมายเลขโทรศัพท์ของ

ศูนย์บริการในตําแหน่งท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจน 
2.5 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดต้ังให้พร้อมใช้งาน  ในสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2.6 ผู้ผ่านการพิจารณาสามารถส่งมอบสินค้าภายใน   120  วัน 

 

 

 

............................................           ............................................           ............................................           ............................................           ..................................................     ....................................................................     ....................................................................     ....................................................................     ..........................................................................................................................    
            ((((ผศผศผศผศ....สรุตัน ์ วรรณศรีสรุตัน ์ วรรณศรีสรุตัน ์ วรรณศรีสรุตัน ์ วรรณศรี))))                                                                        ((((นายกมัปนาท  ถา่ยสงูเนนินายกมัปนาท  ถา่ยสงูเนนินายกมัปนาท  ถา่ยสงูเนนินายกมัปนาท  ถา่ยสงูเนนิ)         ()         ()         ()         (ผศผศผศผศ....สรุพจน ์ วชัโรภากลุสรุพจน ์ วชัโรภากลุสรุพจน ์ วชัโรภากลุสรุพจน ์ วชัโรภากลุ))))    
            ผูก้ําหนดคณุลักษณะ                      ผูก้าํหนดคณุลัผูก้ําหนดคณุลักษณะ                      ผูก้าํหนดคณุลัผูก้ําหนดคณุลักษณะ                      ผูก้าํหนดคณุลัผูก้ําหนดคณุลักษณะ                      ผูก้าํหนดคณุลักษณะ                     ผูต้รวจสอบกษณะ                     ผูต้รวจสอบกษณะ                     ผูต้รวจสอบกษณะ                     ผูต้รวจสอบ    
    
    
    
                                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................................................................................................................    
                                                                                                                                                                    ((((รองศาสตราจารยด์รรองศาสตราจารยด์รรองศาสตราจารยด์รรองศาสตราจารยด์ร....วนิจิ  โชตสิวา่งวนิจิ  โชตสิวา่งวนิจิ  โชตสิวา่งวนิจิ  โชตสิวา่ง))))    
                                                                                                                                                                                                                                        ผูอ้นุมตัิผูอ้นุมตัิผูอ้นุมตัิผูอ้นุมตัิ    


